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درباره این راهنما
این راهنما مربوط به ایمپلنت های  ®Cochlear™ Nucleus می باشد. و برای افراد 

زیر ارائه شده است:
متخصصین بالینی که اسکن های MR را آماده سازی می کنند و انجام می دهند	 
 	 MR را برای اسکن Cochlear Nucleus پزشکانی که دریافت کننده ایمپلنت

می فرستند
دریافت کنندگان ایمپلنت Cochlear Nucleus و/یا مراقبان آنها.	 

در این راهنما اطلاعات مربوط به کاربرد ایمن اسکن MR بر روی دریافت کنندگان 
ایمپلنت Cochlear Nucleus آورده شده است.

اسکن MR تحت شرایطی غیر از شرایط ذکر شده در این راهنما ممکن است موجب 
وارد آمدن آسیب شدید به بیمار یا نقص در عملکرد دستگاه گردد.

با توجه به خطراتی که در استفاده از MRI برای دستگاه پزشکی کاشت شده وجود 
دارد، خواندن، درک کامل و رعایت دستورالعمل های این راهنما برای جلوگیری از 

آسیب به بیمار و/یا نقص در عملکرد دستگاه، امری ضروری است.

این راهنما را همراه با اسناد دیگری که همراه با ایمپلنت Cochlear Nucleus در 
اختیار شما قرار می گیرند، شامل راهنمای پزشک و برگه اطلاعات مهم مطالعه کنید. 

برای اطلاعات بیشتر از www.cochlear.com/warnings بازدید کنید.
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نمادهای مورد استفاده در این راهنما

 توجه
حاوی اطلاعات یا توصیه های مهم.

 احتیاط )بدون خطر(
توجه ویژه برای اطمینان از ایمنی و کارآیی لازم است.

می تواند باعث صدمه به تجهیزات شود.

 هشدار )خطرناک(
خطرات ایمنی بالقوه و واكنش های جانبی جدی.

می تواند موجب آسیب به فرد شود.
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MRI اطلاعات ایمنی
برای آنکه تعیین کنید بیمار می تواند اسکن MR دریافت کند یا خیر، باید ابتدا مدل 

ایمپلنت Cochlear Nucleus بیمار را مشخص کنید.

پس از آنکه مدل ایمپلنت را مشخص کردید، به شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی 
MRI مربوط به آن در صفحه 8 مراجعه کرده و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن 

مدل خاص ایمپلنت را بیابید.

MR
تمامی قطعات خارجی سیستم ایمپلنت Cochlear (مانند 

پردازشگر صوتی، دستیار راه دور و لوازم جانبی مربوطه) 
برای MR امن و مناسب نیستند. بیمار بایستی پیش از وارد شدن 
به اتاقی که دستگاه اسکنر MRI در آن قرار دارد، همه قطعات 

خارجی سیستم ایمپلنت Cochlear خود را بیرون بیاورد.

دریافت کنندگان دوسویه
دریافت کنندگان دوسویه دارای ایمپلنت حلزونی گوش CI22M بدون آهنربای قابل جدا 

شدن، MRI ممنوع است.

اگر دریافت کننده دوسویه دارای چند ایمپلنت به جز ایمپلنت حلزونی CI22M بدون 
آهنربای قابل جدا شدن است، اطلاعات ایمنی MRI برای هر مدل ایمپلنت مناسب 

دریافت کننده را بخوانید و سپس اطلاعات ایمنی MRI مدل ایمپلنت دریافت کننده که 
محدودترین شرایط و نیازمندی های قرار گرفتن در معرض MRI را دارد برای وی 

مورد استفاده قرار دهید.

Cochlear Nucleus تعیین مدل ایمپلنت
مدل ایمپلنت را می توانید در کارت شناسایی بیمار Cochlear بیابید.

چنانچه بیمار کارت شناسایی را با خود نداشت، نوع و مدل ایمپلنت را می توانید 
بدون نیاز به مداخله جراحی شناسایی کنید. به اطلاعات پرتوی ایکس برای 

شناسایی ایمپلنت های Cochlear Nucleus در صفحه 7 و شناسایی مدل 
ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن در صفحه 8 مراجعه کنید.
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اطلاعات پرتوی ایکس برای شناسایی ایمپلنت های 
Cochlear Nucleus

ایمپلنت های Cochlear Nucleus از جنس فلز بوده و با جراحی زیر پوست در 
پشت گوش قرار می گیرند.

محل قرار گرفتن ایمپلنت های Cochlear Nucleus در پشت گوشک 1شکل 

راهکارهای پرتوی ایکس

پرتوی ایکس با نمای جانبی در kV/ 3 mAs 70 ، کنتراست کافی برای شناسایی 
ایمپلنت ارائه می دهد.

استفاده از یک نمای تغییر یافته Stenver برای شناسایی ایمپلنت توصیه نمی شود چرا 
که ایمپلنت ها ممکن است کج دیده شوند.

تصویر باید یک نمای غیرمسدود از کویل های آنتن و بدنه های ایمپلنت را نشان دهد.

دریافت کنندگان دوسویه ممکن است مدل های ایمپلنت مختلفی در دو طرف سر خود 
داشته باشند. پرتوی ایکس جانبی جمجمه با زاویه جمجمه ای 15 درجه، محل قرار 
گرفتن ایمپلنت ها را در تصویر متعادل کرده و باعث می شود ویژگی های شناسنده 

ایمپلنت، قابل تشخیص باشند.
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شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط 
به آن

 CI500  ،CI600 سری Cochlear Nucleus ویژگی های شناسنده ایمپلنت های
و CI24RE در تصاویر پرتوی ایکس در جدول 1 صفحه 9 و جدول 2 صفحه 10 

شرح داده شده اند. سایر مدل های ایمپلنت ممکن است مشخصه های تشخیص دیگری 
داشته باشند.

 Cochlear Nucleus CI24RE ایمپلنت های سری

  ،CI24REH  ،CI422 –  Cochlear Nucleus CI24RE ایمپلنت های سری
 CI24RE (CS)   ،CI24RE (CA) و  CI24RE (ST) – را می توان با حروف 

حاجب چاپ شده روی آنها شناسایی نمود. بر روی هر ایمپلنت، سه سری حروف 
حاجب حک شده است. سری دوم حروف حاجب (نویسه های وسط)، مدل ایمپلنت را 

نشان می دهد.

CI500 و سری CI600 سری Cochlear Nucleus ایمپلنت های

  ،CI612 ایمپلنت های سری  – CI600 سری Cochlear Nucleus ایمپلنت های
 CI532  ،CI522  ،CI512 و ایمپلنت های سری – CI500 و CI632  ،CI622

و ABI541 – حروف حاجب ندارند. با استفاده از پرتوی ایکس می توان ایمپلنت های 
سری CI500 و CI600 را از روی شکل ایمپلنت و طرح مونتاژ الکتریکی شان 

 Cochlear شناخت. چنانچه جزئیات بیشتری درباره ایمپلنت لازم دارید، با نمایندگی
خود تماس گرفته و از نحوه تشخیص و تعیین موارد زیر مطلع شوید:

سازنده	 
مدل	 
سال ساخت	 
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طرح مونتاژ الکتریکی در ایمپلنت های Cochlear سری CI500 و CI600 یکسان 
است. شناسه منحصر به فرد ایمپلنت های سری CI600، شکل آهنربا و سه سوراخ 

کنار آهنربا است که در تصویر زیر می بینید.
مدل ایمپلنت 
 Cochlear
Nucleus 

شناسه منحصر به طرح مونتاژ الکتریکی
فرد

اطلاعات ایمنی 
MRI

CI612 سه سوراخ در کنار
آهنربا

شکل آهنربا

شکل گرد در انتهای 
خروجی کویل طرح 

مونتاژ الکتریکی.

چهار شکل 
چهارگوش در 

انتهای خروجی 
الکترود.

صفحه 11

CI62215 صفحه

CI63219 صفحه

پرتوی ایکس ایمپلنت ک 2شکل 
CI600 سری

CI512
شکل گرد در انتهای 
خروجی کویل طرح 

مونتاژ الکتریکی.

صفحه 23

CI52227 صفحه

CI532 چهار شکل
چهارگوش در 

انتهای خروجی 
الکترود.

صفحه 31

ABI541 پرتوی ایکس ایمپلنت ک 3شکل 
CI500 صفحه 35سری

مدل های ایمپلنت  Cochlear Nucleus با شکل و طرح مونتاژ الکتریکی شان شناسایی ک 1جدول 
می شوند.
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Cochlear Nucleus CI24RE ایمپلنت های سری

مدل ایمپلنت 
 Cochlear
Nucleus 

محل قرار گرفتن سری دوم 
حروف حاجب )نویسه های 

وسط(
اطلاعات ایمنی حروف حاجب

MRI

CI4221339 صفحه

CI24REH643 صفحه

CI24RE (CA) 547 صفحه

CI24RE (CS) 747 صفحه

CI24RE (ST) 451 صفحه

مدل های ایمپلنت Cochlear Nucleus تعیین شده با سری دوم حروف حاجب (نویسه های ک 2جدول 
وسط) و اطلاعات MRI مربوط به آنها
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CI612 برای ایمپلنت های حلزونی گوش MRI اطلاعات ایمنی
آزمایش های غیربالینی نشان داده اند که ایمپلنت های حلزونی گوش CI612 دارای 
قابلیت MR در شرایط خاص هستند. بنابراین در صورت فراهم بودن شرایط زیر 
می توان بیمار دارای این دستگاه را به طور ایمن در یک سیستم MR اسکن نمود.

 توجه
اطلاعات ایمنی MRI ارائه شده در این راهکارها فقط برای اسکنرهای افقی 

 (CP) مدور پلاریزه RF 3  (سوراخ بسته یا باز) با میدان T 1.5  و T  ،MRI
صحت دارد. همه اسکن ها باید در حالت کارکرد عادی انجام شوند.

 1.5 T و اسکن های CI612 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 1.5  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای خود 	 

قرار دارد، کیت MRI لازم نیست.
 	. 1.5 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 

با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 1  لازم است.
در حین اسکن MRI، استفاده از کویل های فقط گیرنده RF محلی همراه با – 

ایمپلنت های حلزونی گوش، امن و قابل اطمینان است.
کویل های فقط گیرنده RF محلی مسطح (کویل صاف خطی پلاریزه) باید در – 

فاصله بیشتر از 10 سانتیمتر با ایمپلنت حلزونی گوش قرار گیرند.
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 

 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 
W/kg 2  لازم است.

از کویل های گیرنده/فرستنده محلی استوانه ای می توان به طور ایمن و بدون 	 
محدودیت SAR استفاده نمود، به شرط آنکه فاصله بین کل ایمپلنت و انتهای 

کویل RF محلی حداقل به اندازه شعاع کویل RF محلی باشد.
ایمپلنت های CI600 را می توان حداقل ده دقیقه و بدون تأثیر مضر بر قدرت 	 

آهنربا، اسکن نمود.
حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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در آزمایش های غیربالینی1، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI612 به شرح زیر است.

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود. 

T 1.5  با جعبه غیرمغناطیسیT 1.5  با جعبه آهنربا

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 4.1 in.  )  10.4 cm ،مصنوعی تصویر
 CI612 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش
خواهد بود. اثر مصنوعی تصویر ممکن 

است در صفحه کرونال امتداد پیدا کند.

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اسپین اکو انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.9 in.  )  4.8 cm ،مصنوعی تصویر
 CI612 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.

در مورد دریافت کنندگان ایمپلنت دوسویه سری CI600، اثر مصنوعی تصویر نشان داده 
شده در بالا به همین صورت برای هر ایمپلنت در طرف مقابل سر می باشد. ممکن است 

بخشی از امتداد اثر مصنوعی تصویر بین ایمپلنت ها وجود داشته باشد.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI612 در اسکن های ک 3جدول 
 1.5 T

آزمایش اثر مصنوعی تصویر انجام شده بر طبق ASTM F2119 (روش آزمایش استاندارد برای ارزیابی   1
اثر مصنوعی تصویر MR روی ایمپلنت های غیرفعال) در بدترین حالت ارائه شده است.
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 3 T و اسکن های CI612 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 3  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای خود 	 

قرار دارد، کیت MRI لازم نیست.
 	. 3 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 

با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 0.5  لازم 
است.

در حین اسکن MRI، استفاده از کویل های فقط گیرنده RF محلی همراه با – 
ایمپلنت های حلزونی گوش، امن و قابل اطمینان است.

کویل های فقط گیرنده RF محلی مسطح (کویل صاف خطی پلاریزه) باید در – 
فاصله بیشتر از 10 سانتیمتر با ایمپلنت حلزونی گوش قرار گیرند.

اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 
 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 

W/kg 1  لازم است.
از کویل های گیرنده/فرستنده محلی استوانه ای می توان به طور ایمن و بدون 	 

محدودیت SAR استفاده نمود، به شرط آنکه فاصله بین کل ایمپلنت و انتهای 
کویل RF محلی حداقل به اندازه شعاع کویل RF محلی باشد.

ایمپلنت های CI600 را می توان حداقل ده دقیقه و بدون تأثیر مضر بر قدرت 	 
آهنربا، اسکن نمود.

حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن



در آزمایش های غیربالینی1، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI612 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود. 

T 3  با جعبه غیرمغناطیسیT 3  با جعبه آهنربا

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 4.2 in.  )  10.7 cm ،مصنوعی تصویر
 CI612 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش
خواهد بود. اثر مصنوعی تصویر ممکن 

است در صفحه کرونال امتداد پیدا کند.

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اسپین اکو انجام شود، امتداد اثر 

 ( 2.2 in.  )  5.6 cm ،مصنوعی تصویر
 CI612 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش
خواهد بود. اثر مصنوعی تصویر ممکن 

است در صفحه کرونال امتداد پیدا کند.

در مورد دریافت کنندگان ایمپلنت دوسویه سری CI600، اثر مصنوعی تصویر نشان 
داده شده در بالا به همین صورت برای هر ایمپلنت در طرف مقابل سر می باشد. 

ممکن است بخشی از امتداد اثر مصنوعی تصویر بین ایمپلنت ها وجود داشته باشد.
 بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI612 ک 4جدول 

 3 T در اسکن های
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CI622 برای ایمپلنت های حلزونی گوش MRI اطلاعات ایمنی
آزمایش های غیربالینی نشان داده اند که ایمپلنت های حلزونی گوش CI622 دارای 
قابلیت MR در شرایط خاص هستند. بنابراین در صورت فراهم بودن شرایط زیر 
می توان بیمار دارای این دستگاه را به طور ایمن در یک سیستم MR اسکن نمود.

 توجه
اطلاعات ایمنی MRI ارائه شده در این راهکارها فقط برای اسکنرهای افقی 

 (CP) مدور پلاریزه RF 3  (سوراخ بسته یا باز) با میدان T 1.5  و T  ،MRI
صحت دارد. همه اسکن ها باید در حالت کارکرد عادی انجام شوند.

 1.5 T و اسکن های CI622 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 1.5  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای خود 	 

قرار دارد، کیت MRI لازم نیست.
 	. 1.5 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 

با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 1  لازم است.
در حین اسکن MRI، استفاده از کویل های فقط گیرنده RF محلی همراه با – 

ایمپلنت های حلزونی گوش، امن و قابل اطمینان است.
کویل های فقط گیرنده RF محلی مسطح (کویل صاف خطی پلاریزه) باید در – 

فاصله بیشتر از 10 سانتیمتر با ایمپلنت حلزونی گوش قرار گیرند.
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 

 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 
W/kg 2  لازم است.

از کویل های گیرنده/فرستنده محلی استوانه ای می توان به طور ایمن و بدون 	 
محدودیت SAR استفاده نمود، به شرط آنکه فاصله بین کل ایمپلنت و انتهای 

کویل RF محلی حداقل به اندازه شعاع کویل RF محلی باشد.
ایمپلنت های CI600 را می توان حداقل ده دقیقه و بدون تأثیر مضر بر قدرت 	 

آهنربا، اسکن نمود.
حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن



در آزمایش های غیربالینی1، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI622 به شرح زیر است.

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود. 

T 1.5  با جعبه غیرمغناطیسیT 1.5  با جعبه آهنربا

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 4.1 in.  )  10.4 cm ،مصنوعی تصویر
 CI622 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش
خواهد بود. اثر مصنوعی تصویر ممکن 

است در صفحه کرونال امتداد پیدا کند.

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اسپین اکو انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.9 in.  )  4.8 cm ،مصنوعی تصویر
 CI622 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.

در مورد دریافت کنندگان ایمپلنت دوسویه سری CI600، اثر مصنوعی تصویر نشان 
داده شده در بالا به همین صورت برای هر ایمپلنت در طرف مقابل سر می باشد. 

ممکن است بخشی از امتداد اثر مصنوعی تصویر بین ایمپلنت ها وجود داشته باشد.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI622 در اسکن های ک 5جدول 
 1.5 T
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 3 T و اسکن های CI622 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 3  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای خود 	 

قرار دارد، کیت MRI لازم نیست.
 	. 3 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 

با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 0.4  لازم 
است.

در حین اسکن MRI، استفاده از کویل های فقط گیرنده RF محلی همراه با – 
ایمپلنت های حلزونی گوش، امن و قابل اطمینان است.

کویل های فقط گیرنده RF محلی مسطح (کویل صاف خطی پلاریزه) باید در – 
فاصله بیشتر از 10 سانتیمتر با ایمپلنت حلزونی گوش قرار گیرند.

اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 
 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 

W/kg 1  لازم است.
از کویل های گیرنده/فرستنده محلی استوانه ای می توان به طور ایمن و بدون 	 

محدودیت SAR استفاده نمود، به شرط آنکه فاصله بین کل ایمپلنت و انتهای 
کویل RF محلی حداقل به اندازه شعاع کویل RF محلی باشد. 

ایمپلنت های CI600 را می توان حداقل ده دقیقه و بدون تأثیر مضر بر قدرت 	 
آهنربا، اسکن نمود.

حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن



در آزمایش های غیربالینی1، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI622 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

T 3  با جعبه غیرمغناطیسیT 3  با جعبه آهنربا

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 4.2 in.  )  10.7 cm ،مصنوعی تصویر
 CI622 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش
خواهد بود. اثر مصنوعی تصویر ممکن 

است در صفحه کرونال امتداد پیدا کند.

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اسپین اکو انجام شود، امتداد اثر 

 ( 2.2 in.  )  5.6 cm ،مصنوعی تصویر
 CI622 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش
خواهد بود. اثر مصنوعی تصویر ممکن 

است در صفحه کرونال امتداد پیدا کند.

در مورد دریافت کنندگان ایمپلنت دوسویه سری CI600، اثر مصنوعی تصویر نشان 
داده شده در بالا به همین صورت برای هر ایمپلنت در طرف مقابل سر می باشد. 

ممکن است بخشی از امتداد اثر مصنوعی تصویر بین ایمپلنت ها وجود داشته باشد.

 بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI622 ک 6جدول 
 3 T در اسکن های
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CI632 برای ایمپلنت های حلزونی گوش MRI اطلاعات ایمنی
آزمایش های غیربالینی نشان داده اند که ایمپلنت های حلزونی گوش CI632 دارای 
قابلیت MR در شرایط خاص هستند. بنابراین در صورت فراهم بودن شرایط زیر 
می توان بیمار دارای این دستگاه را به طور ایمن در یک سیستم MR اسکن نمود.

 توجه
اطلاعات ایمنی MRI ارائه شده در این راهکارها فقط برای اسکنرهای افقی 

 (CP) مدور پلاریزه RF 3  (سوراخ بسته یا باز) با میدان T 1.5  و T  ،MRI
صحت دارد. همه اسکن ها باید در حالت کارکرد عادی انجام شوند.

 1.5 T و اسکن های CI632 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 1.5  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای خود 	 

قرار دارد، کیت MRI لازم نیست.
 	. 1.5 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 

با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 1  لازم است.
در حین اسکن MRI، استفاده از کویل های فقط گیرنده RF محلی همراه با – 

ایمپلنت های حلزونی گوش، امن و قابل اطمینان است.
کویل های فقط گیرنده RF محلی مسطح (کویل صاف خطی پلاریزه) باید در – 

فاصله بیشتر از 10 سانتیمتر با ایمپلنت حلزونی گوش قرار گیرند.
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 

 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 
W/kg 2  لازم است.

از کویل های گیرنده/فرستنده محلی استوانه ای می توان به طور ایمن و بدون 	 
محدودیت SAR استفاده نمود، به شرط آنکه فاصله بین کل ایمپلنت و انتهای 

کویل RF محلی حداقل به اندازه شعاع کویل RF محلی باشد.
ایمپلنت های CI600 را می توان حداقل ده دقیقه و بدون تأثیر مضر بر قدرت 	 

آهنربا، اسکن نمود.
حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن



در آزمایش های غیربالینی1، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI632 به شرح زیر است.

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

T 1.5  با جعبه غیرمغناطیسیT 1.5  با جعبه آهنربا

اگر تصویربرداری به روش اسکن 
توالی پالس اکو گرادیان انجام 

شود، امتداد اثر مصنوعی تصویر، 
10.4 cm  (  .in 4.1 ) از مرکز 

ایمپلنت حلزونی گوش CI632 خواهد 
بود. اثر مصنوعی تصویر ممکن است 

در صفحه کرونال امتداد پیدا کند.

اگر تصویربرداری به روش اسکن 
توالی پالس اسپین اکو انجام شود، 

  4.8 cm ،امتداد اثر مصنوعی تصویر
(  .in 1.9 ) از مرکز ایمپلنت حلزونی 

گوش CI632 خواهد بود.

در مورد دریافت کنندگان ایمپلنت دوسویه سری CI600، اثر مصنوعی تصویر 
نشان داده شده در بالا به همین صورت برای هر ایمپلنت در طرف مقابل سر 

می باشد. ممکن است بخشی از امتداد اثر مصنوعی تصویر بین ایمپلنت ها وجود 
داشته باشد.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI632 در اسکن های ک 7جدول 
 1.5 T
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 3 T و اسکن های CI632 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 3  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای خود 	 

قرار دارد، کیت MRI لازم نیست.
 	. 3 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 

با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 0.4  لازم 
است.

در حین اسکن MRI، استفاده از کویل های فقط گیرنده RF محلی همراه با – 
ایمپلنت های حلزونی گوش، امن و قابل اطمینان است.

کویل های فقط گیرنده RF محلی مسطح (کویل صاف خطی پلاریزه) باید در – 
فاصله بیشتر از 10 سانتیمتر با ایمپلنت حلزونی گوش قرار گیرند.

اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 
 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 

W/kg 1  لازم است.
از کویل های گیرنده/فرستنده محلی استوانه ای می توان به طور ایمن و بدون 	 

محدودیت SAR استفاده نمود، به شرط آنکه فاصله بین کل ایمپلنت و انتهای 
کویل RF محلی حداقل به اندازه شعاع کویل RF محلی باشد. 

ایمپلنت های CI600 را می توان حداقل ده دقیقه و بدون تأثیر مضر بر قدرت 	 
آهنربا، اسکن نمود.

حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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در آزمایش های غیربالینی1، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI632 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

T 3  با جعبه غیرمغناطیسیT 3  با جعبه آهنربا

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 4.2 in.  )  10.7 cm ،مصنوعی تصویر
 CI632 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش
خواهد بود. اثر مصنوعی تصویر ممکن 

است در صفحه کرونال امتداد پیدا کند.

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اسپین اکو انجام شود، امتداد اثر 

 ( 2.4 in.  )  5.6 cm ،مصنوعی تصویر
 CI632 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش
خواهد بود. اثر مصنوعی تصویر ممکن 

است در صفحه کرونال امتداد پیدا کند.
در مورد دریافت کنندگان ایمپلنت دوسویه سری CI600، اثر مصنوعی تصویر نشان 

داده شده در بالا به همین صورت برای هر ایمپلنت در طرف مقابل سر می باشد. 
ممکن است بخشی از امتداد اثر مصنوعی تصویر بین ایمپلنت ها وجود داشته باشد.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI632 در اسکن های ک 8جدول 
 3 T
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CI512 برای ایمپلنت های حلزونی گوش MRI اطلاعات ایمنی
آزمایش های غیربالینی نشان داده اند که ایمپلنت های حلزونی گوش CI512 دارای 
قابلیت MR در شرایط خاص هستند. بنابراین در صورت فراهم بودن شرایط زیر 
می توان بیمار دارای این دستگاه را به طور ایمن در یک سیستم MR اسکن نمود.

 توجه
اطلاعات ایمنی MRI ارائه شده در این راهکارها فقط برای اسکنرهای افقی 

 (CP) مدور پلاریزه RF 3  (سوراخ بسته یا باز) با میدان T 1.5  و T  MRI
صحت دارد.

 1.5 T و اسکن های CI512 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 1.5  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای 	 

خود قرار دارد، از کیت MRI استفاده کنید. برای روش کار، به کیت آتل بندی و 
بانداژ ایمپلنت Cochlear Nucleus برای MRI )کیت MRI( در صفحه 

59 مراجعه کنید.
 	. 1.5 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده یا کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم 	 

MR حداکثر گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل سر یا کل 
بدن، کمتر از W/kg 1  لازم است.

حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 

23 - MRI دستورالعمل های   © Cochlear Limited 2019

شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن



در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI512 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 1.5  برداشته شده استآهنربای T 1.5  در جای خود قرار دارد

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 4.6 in.  )  11.8 cm ،مصنوعی تصویر
 CI512 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.3 in.  )  3.4 cm ،مصنوعی تصویر
 CI512 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI512 در اسکن های ک 9جدول 
 1.5 T
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 3 T و اسکن های CI512 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از انجام اسکن MR با شدت T 3 ، آهنربای ایمپلنت را با جراحی بردارید.	 
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
میدان مغناطیسی ایستای T 3  در حالی که آهنربای ایمپلنت با جراحی برداشته 	 

شده است.
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 

 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 
W/kg 1  لازم است.

اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 
با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 0.5  لازم 

است. 
حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI512 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 3  برداشته شده است

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 2.2 in.  )  5.7 cm ،مصنوعی تصویر
 CI512 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.
 بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI512 ک 10جدول 

 3 T در اسکن های
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CI522 برای ایمپلنت های حلزونی گوش MRI اطلاعات ایمنی
آزمایش های غیربالینی نشان داده اند که ایمپلنت های حلزونی گوش CI522 دارای 
قابلیت MR در شرایط خاص هستند. بنابراین در صورت فراهم بودن شرایط زیر 
می توان بیمار دارای این دستگاه را به طور ایمن در یک سیستم MR اسکن نمود.

 توجه
اطلاعات ایمنی MRI ارائه شده در این راهکارها فقط برای اسکنرهای افقی 

 (CP) مدور پلاریزه RF 3  (سوراخ بسته یا باز) با میدان T 1.5  و T  MRI
صحت دارد.

 1.5 T و اسکن های CI522 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 1.5  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای 	 

خود قرار دارد، از کیت MRI استفاده کنید. برای روش کار، به کیت آتل بندی و 
بانداژ ایمپلنت Cochlear Nucleus برای MRI )کیت MRI( در صفحه 

59 مراجعه کنید.
 	. 1.5 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده یا کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم 	 

MR حداکثر گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل سر یا کل 
بدن، کمتر از W/kg 1  لازم است.

حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن



در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI522 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 1.5  برداشته شده استآهنربای T 1.5  در جای خود قرار دارد

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 4.6 in.  )  11.8 cm ،مصنوعی تصویر
 CI522 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.3 in.  )  3.4 cm ،مصنوعی تصویر
 CI522 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI522 در اسکن های ک 11جدول 
 1.5 T
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 3 T و اسکن های CI522 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از انجام اسکن MR با شدت T 3 ، آهنربای ایمپلنت را با جراحی بردارید.	 
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
میدان مغناطیسی ایستای T 3  در حالی که آهنربای ایمپلنت با جراحی برداشته 	 

شده است.
حداکثر میدان گرادیان فضایی 2000 gauss/cm   (T/m 20  ) لازم است.	 
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، سیستم MR حداکثر میانگین 	 

نرخ جذب ویژه (SAR) را در ناحیه سر، کمتر از W/kg 1  گزارش می دهد.
اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 

با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 0.4  لازم 
است. 

حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI522 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 3  برداشته شده است

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 2.2 in.  )  5.7 cm ،مصنوعی تصویر
 CI522 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.
 بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI522ک 12جدول 

 3 T در اسکن های
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CI532 برای ایمپلنت های حلزونی گوش MRI اطلاعات ایمنی
آزمایش های غیربالینی نشان داده اند که ایمپلنت های حلزونی گوش CI532 دارای 
قابلیت MR در شرایط خاص هستند. بنابراین در صورت فراهم بودن شرایط زیر 
می توان بیمار دارای این دستگاه را به طور ایمن در یک سیستم MR اسکن نمود.

 توجه
اطلاعات ایمنی MRI ارائه شده در این راهکارها فقط برای اسکنرهای افقی 

 (CP) مدور پلاریزه RF 3  (سوراخ بسته یا باز) با میدان T 1.5  و T  MRI
صحت دارد.

 1.5 T و اسکن های CI532 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 1.5  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای 	 

خود قرار دارد، از کیت MRI استفاده کنید. برای روش کار، به کیت آتل بندی و 
بانداژ ایمپلنت Cochlear Nucleus برای MRI )کیت MRI( در صفحه 

59 مراجعه کنید.
 	. 1.5 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده یا کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم 	 

MR حداکثر گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل سر یا کل 
بدن، کمتر از W/kg 1  لازم است.

حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI532 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 1.5  برداشته شده استآهنربای T 1.5  در جای خود قرار دارد

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 4.6 in.  )  11.8 cm ،مصنوعی تصویر
 CI532 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.3 in.  )  3.4 cm ،مصنوعی تصویر
 CI532 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI532 در اسکن های ک 13جدول 
 1.5 T
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 3 T و اسکن های CI532 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از انجام اسکن MR با شدت T 3 ، آهنربای ایمپلنت را با جراحی بردارید.	 
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
میدان مغناطیسی ایستای T 3  در حالی که آهنربای ایمپلنت با جراحی برداشته 	 

شده است.
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 

 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 
W/kg 1  لازم است.

اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 
با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 0.4  لازم 

است. 
حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI532 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 3  برداشته شده است

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 2.2 in.  )  5.7 cm ،مصنوعی تصویر
 CI532 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.
بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI532 در اسکن های ک 14جدول 

 3 T
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اطلاعات ایمنی MRI برای ایمپلنت های شنیداری ساقه مغز 
ABI541

 ABI541 آزمایش های غیربالینی نشان داده اند که ایمپلنت های شنیداری ساقه مغز
دارای قابلیت MR در شرایط خاص هستند. بنابراین در صورت فراهم بودن شرایط 

زیر می توان بیمار دارای این دستگاه را به طور ایمن در یک سیستم MR اسکن نمود.

 توجه
اطلاعات ایمنی MRI ارائه شده در این راهکارها فقط برای اسکنرهای افقی 

 (CP) مدور پلاریزه RF 3  (سوراخ بسته یا باز) با میدان T 1.5  و T  MRI
صحت دارد.

 1.5 T و اسکن های ABI541 ایمپلنت های شنیداری ساقه مغز
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 1.5  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای 	 

خود قرار دارد، از کیت MRI استفاده کنید. برای روش کار، به کیت آتل بندی و 
بانداژ ایمپلنت Cochlear Nucleus برای MRI )کیت MRI( در صفحه 

59 مراجعه کنید.
 	. 1.5 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده یا کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم 	 

MR حداکثر گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل سر یا کل 
بدن، کمتر از W/kg 1  لازم است.

حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت شنیداری 
ساقه مغز ABI541 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 1.5  برداشته شده استآهنربای T 1.5  در جای خود قرار دارد

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 4.6 in.  )  11.8 cm ،مصنوعی تصویر
از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش 

ABI541 خواهد بود.

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.3 in.  )  3.4 cm ،مصنوعی تصویر
از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش 

ABI541 خواهد بود.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های شنیداری ساقه مغز ABI541 در ک 15جدول 
 1.5 T اسکن های
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 3 T و اسکن های ABI541 ایمپلنت های شنیداری ساقه مغز
پیش از انجام اسکن MR با شدت T 3 ، آهنربای ایمپلنت را با جراحی بردارید.	 
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
میدان مغناطیسی ایستای T 3  در حالی که آهنربای ایمپلنت با جراحی برداشته 	 

شده است.
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 

 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 
W/kg 1  لازم است.

اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 
با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 0.5  لازم 

است. 
حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن



در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش ABI541 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 3  برداشته شده است

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 2.2 in.  )  5.7 cm ،مصنوعی تصویر
 ABI541 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.
بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش ABI541 در اسکن های ک 16جدول 

 3 T
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CI422 برای ایمپلنت های حلزونی گوش MRI اطلاعات ایمنی
آزمایش های غیربالینی نشان داده اند که ایمپلنت های حلزونی گوش CI422 دارای 
قابلیت MR در شرایط خاص هستند. بنابراین در صورت فراهم بودن شرایط زیر 
می توان بیمار دارای این دستگاه را به طور ایمن در یک سیستم MR اسکن نمود.

 توجه
اطلاعات ایمنی MRI ارائه شده در این راهکارها فقط برای اسکنرهای افقی 

 (CP) مدور پلاریزه RF 3  (سوراخ بسته یا باز) با میدان T 1.5  و T  MRI
صحت دارد.

 1.5 T و اسکن های CI422 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 1.5  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای 	 

خود قرار دارد، از کیت MRI استفاده کنید. برای روش کار، به کیت آتل بندی و 
بانداژ ایمپلنت Cochlear Nucleus برای MRI )کیت MRI( در صفحه 

59 مراجعه کنید.
 	. 1.5 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
حداکثر میدان گرادیان فضایی 2000 gauss/cm   (T/m 20  ) لازم است.	 
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده یا کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم 	 

MR حداکثر گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل سر یا کل 
بدن، کمتر از W/kg 1  لازم است.

حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI422 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 1.5  برداشته شده استآهنربای T 1.5  در جای خود قرار دارد

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 4.6 in.  )  11.9 cm ،مصنوعی تصویر
 CI422 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.3 in.  )  3.4 cm ،مصنوعی تصویر
 CI422 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI422 در اسکن های ک 17جدول 
 1.5 T
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 3 T و اسکن های CI422 ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از انجام اسکن MR با شدت T 3 ، آهنربای ایمپلنت را با جراحی بردارید.	 
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
میدان مغناطیسی ایستای T 3  در حالی که آهنربای ایمپلنت با جراحی برداشته 	 

شده است.
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 

 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 
W/kg 1  لازم است.

اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 
با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 0.5  لازم 

است. 
حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 

41 - MRI دستورالعمل های   © Cochlear Limited 2019

شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن



در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI422 به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 3  برداشته شده است

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.9 in.  )  4.7 cm ،مصنوعی تصویر
 CI422 از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش

خواهد بود.
بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI422 در اسکن های ک 18جدول 

 3 T
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CI24REH برای ایمپلنت های حلزونی گوش MRI اطلاعات ایمنی
آزمایش های غیربالینی نشان داده اند که ایمپلنت های حلزونی گوش CI24REH دارای 

قابلیت MR در شرایط خاص هستند. بنابراین در صورت فراهم بودن شرایط زیر 
می توان بیمار دارای این دستگاه را به طور ایمن در یک سیستم MR اسکن نمود.

 توجه
اطلاعات ایمنی MRI ارائه شده در این راهکارها فقط برای اسکنرهای افقی 

 (CP) مدور پلاریزه RF 3  (سوراخ بسته یا باز) با میدان T 1.5  و T  MRI
صحت دارد.

 1.5 T و اسکن های CI24REH ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 1.5  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای 	 

خود قرار دارد، از کیت MRI استفاده کنید. برای روش کار، به کیت آتل بندی و 
بانداژ ایمپلنت Cochlear Nucleus برای MRI )کیت MRI( در صفحه 

59 مراجعه کنید.
 	. 1.5 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده یا کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم 	 

MR حداکثر گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل سر یا کل 
بدن، کمتر از W/kg 1  لازم است.

حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن



در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI24REH به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 1.5  برداشته شده استآهنربای T 1.5  در جای خود قرار دارد

اگر تصویربرداری به روش اسکن 
توالی پالس اکو گرادیان انجام شود، 

  11.9 cm ،امتداد اثر مصنوعی تصویر
(  .in 4.6 ) از مرکز ایمپلنت حلزونی 

گوش CI24REH خواهد بود.

اگر تصویربرداری به روش اسکن 
توالی پالس اکو گرادیان انجام شود، 

  3.4 cm ،امتداد اثر مصنوعی تصویر
(  .in 1.3 ) از مرکز ایمپلنت حلزونی 

گوش CI24REH خواهد بود.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI24REH در ک 19جدول 
 1.5 T اسکن های
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 3 T و اسکن های CI24REH ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از انجام اسکن MR با شدت T 3 ، آهنربای ایمپلنت را با جراحی بردارید.	 
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
میدان مغناطیسی ایستای T 3  در حالی که آهنربای ایمپلنت با جراحی برداشته 	 

شده است.
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 

 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 
W/kg 1  لازم است.

اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 
با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 0.5  لازم 

است. 
حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن



در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش CI24REH به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 3  برداشته شده است

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.9 in.  )  4.7 cm ،مصنوعی تصویر
از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش 

CI24REH خواهد بود.
بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش CI24REH در ک 20جدول 

 3 T اسکن های

 © Cochlear Limited 2019  MRI 46 - دستورالعمل های



اطلاعات ایمنی MRI برای ایمپلنت های حلزونی گوش 
CI24RE (CA) 

 توجه
 CI24RE (CS)  برای ایمپلنت های حلزونی گوش MRI این اطلاعات ایمنی

نیز کاربرد دارد.

 CI24RE (CA)  آزمایش های غیربالینی نشان داده اند که ایمپلنت های حلزونی گوش
دارای قابلیت MR در شرایط خاص هستند. بنابراین در صورت فراهم بودن شرایط 

زیر می توان بیمار دارای این دستگاه را به طور ایمن در یک سیستم MR اسکن نمود.

 توجه
اطلاعات ایمنی MRI ارائه شده در این راهکارها فقط برای اسکنرهای افقی 

 (CP) مدور پلاریزه RF 3  (سوراخ بسته یا باز) با میدان T 1.5  و T  MRI
صحت دارد.

 1.5 T و اسکن های CI24RE )CA)  ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 1.5  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای 	 

خود قرار دارد، از کیت MRI استفاده کنید. برای روش کار، به کیت آتل بندی و 
بانداژ ایمپلنت Cochlear Nucleus برای MRI )کیت MRI( در صفحه 

59 مراجعه کنید.
 	. 1.5 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده یا کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم 	 

MR حداکثر گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل سر یا کل 
بدن، کمتر از W/kg 1  لازم است.

حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش  CI24RE (CA) به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 1.5  برداشته شده استآهنربای T 1.5  در جای خود قرار دارد

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 4.6 in.  )  11.9 cm ،مصنوعی تصویر
از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش 

 CI24RE (CA) خواهد بود.

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.3 in.  )  3.4 cm ،مصنوعی تصویر
از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش 

 CI24RE (CA) خواهد بود.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش  CI24RE (CA) در ک 21جدول 
 1.5 T اسکن های
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 3 T و اسکن های CI24RE )CA)  ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از انجام اسکن MR با شدت T 3 ، آهنربای ایمپلنت را با جراحی بردارید.	 
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
میدان مغناطیسی ایستای T 3  در حالی که آهنربای ایمپلنت با جراحی برداشته 	 

شده است.
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 

 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 
W/kg 1  لازم است.

اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 
با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 0.5  لازم 

است. 
حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 



در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش  CI24RE (CA) به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 3  برداشته شده است

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.9 in.  )  4.7 cm ،مصنوعی تصویر
از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش 

 CI24RE (CA) خواهد بود.
بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش  CI24RE (CA) در ک 22جدول 

 3 T اسکن های
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اطلاعات ایمنی MRI برای ایمپلنت های حلزونی گوش 
CI24RE (ST) 

 CI24RE (ST)  آزمایش های غیربالینی نشان داده اند که ایمپلنت های حلزونی گوش
دارای قابلیت MR در شرایط خاص هستند. بنابراین در صورت فراهم بودن شرایط 

زیر می توان بیمار دارای این دستگاه را به طور ایمن در یک سیستم MR اسکن نمود.

 توجه
اطلاعات ایمنی MRI ارائه شده در این راهکارها فقط برای اسکنرهای افقی 

 (CP) مدور پلاریزه RF 3  (سوراخ بسته یا باز) با میدان T 1.5  و T  MRI
صحت دارد.

 1.5 T و اسکن های CI24RE )ST)  ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
برای اسکن های MR با شدت T 1.5  در حالی که آهنربای ایمپلنت در جای 	 

خود قرار دارد، از کیت MRI استفاده کنید. برای روش کار، به کیت آتل بندی و 
بانداژ ایمپلنت Cochlear Nucleus برای MRI )کیت MRI( در صفحه 

59 مراجعه کنید.
 	. 1.5 T میدان مغناطیسی ایستا در اسکن
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده یا کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم 	 

MR حداکثر گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل سر یا کل 
بدن، کمتر از W/kg 1  لازم است.

حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش  CI24RE (ST) به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 1.5  برداشته شده استآهنربای T 1.5  در جای خود قرار دارد

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 4.6 in.  )  11.9 cm ،مصنوعی تصویر
از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش 

 CI24RE (ST) خواهد بود.

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.3 in.  )  3.4 cm ،مصنوعی تصویر
از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش 

 CI24RE (ST) خواهد بود.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش  CI24RE (ST) در ک 23جدول 
 1.5 T اسکن های
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 3 T و اسکن های CI24RE )ST)  ایمپلنت های حلزونی گوش
پیش از انجام اسکن MR با شدت T 3 ، آهنربای ایمپلنت را با جراحی بردارید.	 
پیش از وارد شدن به اتاق اسکن MRI، پردازشگر صوتی خود را بیرون 	 

بیاورید. وجود پردازشگر صوتی در حین MR امن و مناسب نیست.
میدان مغناطیسی ایستای T 3  در حالی که آهنربای ایمپلنت با جراحی برداشته 	 

شده است.
 	.( 20 T/m )  2000 gauss/cm حداکثر میدان گرادیان فضایی
اگر از کویل سر گیرنده/فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر 	 

 گزارش شده با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در ناحیه سر، کمتر از 
W/kg 1  لازم است.

اگر از کویل بدن فرستنده استفاده می کنید، یک سیستم MR حداکثر گزارش شده 	 
با میانگین نرخ جذب ویژه (SAR) در کل بدن، کمتر از W/kg 0.5  لازم 

است. 
حداکثر زمان اسکن MRI برای اسکن متوالی، 60 دقیقه است.	 
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در آزمایش های غیربالینی، اثر مصنوعی تصویر ایجاد شده توسط ایمپلنت حلزونی 
گوش  CI24RE (ST) به شرح زیر است:

 توجه
نتایج اثر مصنوعی تصویر زیر در بدترین حالت هستند و بیشترین میزان اثر 
مصنوعی را نشان می دهند. از بهینه سازی پارامترهای اسکن می توان برای به 

حداقل رساندن میزان اثر مصنوعی استفاده نمود.

آهنربای T 3  برداشته شده است

اگر تصویربرداری به روش اسکن توالی 
پالس اکو گرادیان انجام شود، امتداد اثر 

 ( 1.9 in.  )  4.7 cm ،مصنوعی تصویر
از مرکز ایمپلنت حلزونی گوش 

 CI24RE (ST) خواهد بود.

بزرگترین اثر مصنوعی تصویر مربوط به ایمپلنت های حلزونی گوش  CI24RE (ST) در ک 24جدول 
 3 T اسکن های
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MRI آماده سازی قبل از انجام

همکاری بین متخصصین
آماده سازی و انجام MRI برای دارندگان ایمپلنت مستلزم همکاری بین متخصصین 

دستگاه و/یا پزشک ایمپلنت Cochlear Nucleus، پزشک ارجاع دهنده و 
رادیولوژیست/متخصص MR می باشد.

متخصص دستگاه ایمپلنت Cochlear Nucleus - نوع ایمپلنت و جایی که در 	 
آن پارامترهای صحیح MR برای ایمپلنت یافت می شود را می شناسد. 

پزشک ارجاع دهنده – محل اسکن MR و اطلاعات تشخیصی مورد نیاز را 	 
می داند و تعیین می کند که آیا آهنربای ایمپلنت باید برای انجام MRI بیرون آورده 

شود یا خیر. 
پزشک ایمپلنت  Cochlear Nucleus  – در صورتی که پزشک ارجاع دهنده 	 

درخواست داده باشد، آهنربای ایمپلنت را با جراحی بیرون می آورد و (بعد از 
اسکن MR) با یک آهنربای ایمپلنت استریل جدید جایگزین می کند.

رادیولوژیست/متخصص MR – اسکن MR را با استفاده از پارامترهای صحیح 	 
MR تنظیم کرده و در حین MRI، با دارنده ایمپلنت مشاوره می کند.
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نکات قابل توجه برای بیرون آوردن آهنربای ایمپلنت
چنانچه لازم است آهنربای ایمپلنت پیش از انجام MRI بیرون آورده شود، لازم است 
برای بیرون آوردن آهنربای ایمپلنت، اسکن MR و جاگذاری مجدد آهنربای ایمپلنت، 

بین متخصصین از نزدیک همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد.

برای دریافت کنندگان ایمپلنت سری CI600، اگر لازم باشد یک یا چند MRI با 
آهنربای برداشته شده بر روی سر انجام شود، باید (در یک محیط جراحی استریل) 

آهنربای ایمپلنت را با یک جعبه غیرمغناطیسی تعویض کنید.

 هشدار
برای جلوگیری از عفونت، محفظه آهنربای ایمپلنت های CI600 را خالی نگه 

ندارید. پس از برداشتن جعبه آهنربا، یک جعبه غیرمغناطیسی به جای جعبه 
آهنربا قرار دهید.

 MRI که نیاز به چند بار CI500 و CI24RE برای بیماران دارای ایمپلنت سری
در طول زمان مشخصی دارند، آهنربای ایمپلنت برداشته شده و با یک درپوش 

غیرمغناطیسی استریل تعویض می شود. در نبود آهنربا، درپوش غیرمغناطیسی از 
رویش بافت فیبری داخل فرورفتگی ایمپلنت جلوگیری می کند. رویش بافت می تواند 

جاگذاری آهنربا را در آینده دچار مشکل نماید.

در حالی که جعبه غیرمغناطیسی یا درپوش غیرمغناطیسی قرار داده شده است، 
اسکن های MR را می توان در هر دو شدت T 1.5  و T 3  بدون نیاز به باندپیچی یا 
استفاده از کیت آتل بندی و بانداژ ایمپلنت Cochlear Nucleus برای MRI (کیت 

MRI) به طور ایمن انجام داد.

توجه  
وقتی آهنربا برداشته می شود، دارنده ایمپلنت باید با بستن دیسک نگهدارنده، 

کویل پردازشگر صوتی را در جای خود محکم نگهدارد. دیسک های نگهدارنده 
را می توان از Cochlear تهیه کرد.

وقتی دیگر نیازی به MRI نباشد، جعبه غیرمغناطیسی/درپوش غیرمغناطیسی برداشته 
شده و با یک آهنربای ایمپلنت استریل جدید جایگزین می شود.

جعبه غیرمغناطیسی/درپوش غیرمغناطیسی و جعبه آهنربای جایگزین ایمپلنت و 
آهنربای ایمپلنت به صورت جداگانه در بسته های استریل عرضه می شوند. هر دو کالای 

فوق یکبار مصرف هستند.
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MRI نکات قابل توجه برای انجام
این دستورالعمل ها مختص ایمپلنت های Cochlear Nucleus بوده و باید در کنار 
سایر اصول MRI تعیین شده توسط سازنده دستگاه MRI یا استانداردهای تجهیزات 

MRI به کار گرفته شوند.

شرایط پیش نیاز
شرایط زیر باید از قبل فراهم شده باشند:

مدل ایمپلنت تعیین شده باشد.	 
اگر پزشک ارجاع دهنده تشخیص داده باشد که اسکن MR باید در حالی که 	 

آهنربای ایمپلنت برداشته شده است، انجام شود، آهنربای ایمپلنت با جراحی 
برداشته شده باشد.

 	  1.5 T با شدت MR در اسکن ،CI24RE و CI500 برای ایمپلنت های سری
و در حالی که آهنربای ایمپلنت سر جایش قرار دارد، کیت آتل بندی و بانداژ 

ایمپلنت Cochlear Nucleus برای MRI (کیت MRI) مورد نیاز است. 
 ،MR پیش از شروع اسکن MRI برای دستورالعمل های نحوه استفاده از کیت
به کیت آتل بندی و بانداژ ایمپلنت Cochlear Nucleus برای MRI )کیت 

MRI( در صفحه 59 مراجعه کنید.

موقعیت قرار گرفتن بیمار
بیمار پیش از ورود به دستگاه MRI، باید به طور صحیح قرار گیرد. قبل از انجام 

اسکن MR، بیمار باید در حالت تاق باز (خوابیده به پشت، صورت رو به بالا) قرار 
گیرد در حالی که سر بیمار با محور دستگاه MRI هم تراز باشد.  

از بیمار بخواهید در حین اسکن MR، تا حد امکان بی حرکت بماند و سرش را تکان 
ندهد. 

  احتیاط
دقت کنید در حین اسکن MR، بیمار بیشتر از 15 درجه ( °15 ) نسبت به خط مرکزی 

(محور Z) دستگاه حرکت نکند.

چنانچه پیش از اسکن MR، بیمار به طور صحیح قرار نگیرد، ممکن است گشتاور 
نیرو بر روی ایمپلنت زیاد شده و باعث درد شود.
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راحتی بیمار
 ،MRI برای بیمار توضیح دهید که ممکن است حرکت ایمپلنت را حس کند. کیت

احتمال جابجاشدن آهنربای ایمپلنت را کاهش می دهد. با این حال، ممکن است بیمار 
همچنان مقاومت در برابر حرکت را بصورت فشار روی پوست احساس کند. این 

احساس مشابه محکم فشار دادن پوست با انگشت شست خواهد بود.

اگر بیمار درد دارد، برای تصمیم گیری درباره نیاز به برداشته شدن آهنربا یا استفاده از 
بی حس کننده موضعی جهت کاهش ناراحتی بیمار، با پزشک بیمار مشورت کنید.

 احتیاط
در صورت تزریق ماده بی حسی موضعی، مراقب باشید سیلیکون ایمپلنت 

سوراخ نشود.

علاوه بر این، برای بیمار توضیح دهید که ممکن است در حین اسکن MR، صداها را 
حس کنند.

MR انجام اسکن
اسکن MR باید با استفاده از اطلاعات ایمنی MRI که برای مدل ایمپلنت بیمار تعیین 
شده اند، انجام شود. برای مشاهده اطلاعات ایمنی MRI مربوط به مدل ایمپلنت بیمار، 
به شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن در صفحه 8 مراجعه 

کنید.

انجام اسکن MR در قسمت های دیگر بدن
اگر لازم باشد دریافت کننده ایمپلنت، MRI را بر روی قسمت دیگری از بدن دور از 

ناحیه ایمپلنت انجام دهد، باز هم باید اطلاعات ایمنی MRI مربوط به مدل ایمپلنت 
دریافت کننده بررسی و رعایت شود. برای مشاهده اطلاعات ایمنی MRI مربوط به مدل 
ایمپلنت بیمار، به شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به آن در صفحه 

6 مراجعه کنید.
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 Cochlear کیت آتل بندی و بانداژ ایمپلنت
(MRI کیت) MRI برای Nucleus

استفاده مورد نظر از دستگاه
کیت آتل بندی و بانداژ ایمپلنت Cochlear Nucleus برای MRI (کیت MRI) برای 

دارندگان ایمپلنت Cochlear Nucleus استفاده می شود تا در حین اسکن MR با 
شدت T 1.5 ، از جابجا شدن آهنربای ایمپلنت جلوگیری شود.

کیت MRI برای استفاده در ایمپلنت های Cochlear Nucleus زیر در نظر گرفته 
شده است:

 	ABI541 و CI532  ،CI522  ،CI512  – CI500 سری
 	  ،CI24RE (CA)   ،CI24REH  ،CI422 –   CI24RE سری

CI24RE (ST)  و CI24RE (CS) 

موارد منع استفاده
هیچ موردی در خصوص منع استفاده از کیت MRI وجود ندارد.

MRI دریافت کیت
با نزدیکترین دفتر Cochlear یا عامل توزیع رسمی آن تماس بگیرید و یک کیت 

MRI سفارش دهید.

MRI محتویات کیت
شرحمورد

روی پوست در محل آهنربای ایمپلنت قرار آتل های پلاستیکی صاف
می گیرند.

برای نگه داشتن آتل در محل آهنربای ایمپلنت باند کشی فشاری
استفاده می شود. 

برای نگه داشتن بانداژ و آتل در سر جایشان نوار چسب جراحی
استفاده می شود.
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MRI استفاده از کیت
برای استفاده از کیت MRI، کارهای زیر را انجام دهید. چنانچه طبق دستورها از کیت 
استفاده شود، آتل و بانداژ باید احتمال جابجا شدن آهنربا را در داخل یا نزدیکی دستگاه 

اسکنر MRI کاهش دهند.

آماده سازی. 1
پیش از ورود به اتاق MRI و قبل از برداشتن پردازشگر صوتی، طرح کویل . 1

پردازشگر صوتی را روی سر بیمار علامت بزنید. برای شناسایی کویل 
پردازشگر صوتی، به شکل 4 در زیر مراجعه کنید. وقتی کویل از روی سر 

برداشته شد، وسط آهنربای کویل را روی سر بیمار علامت بزنید. در صورت 
لزوم، ناحیه آهنربای کویل روی سر بیمار را بتراشید تا علامت کاملاً واضح 

باشد و بتوانید محل آتل را به راحتی تشخیص دهید. این علامت برای اطمینان از 
اینکه آتل در محل صحیح قرار داده شده است، بسیار مهم است.

 توجه
وقتی کویل پردازشگر صوتی برداشته شد، دارندهٔ ایمپلنت دیگر قادر به 

شنیدن نخواهد بود.

محل قرار گرفتن پردازشگر صوتی، کویل پردازشگر صوتی و آهنربای کویلک 4شکل 

کویل پردازشگر صوتی

پردازشگر صوتی

آهنربای کویل
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در صورتی که محل ایمپلنت علامتگذاری نشده باشد، می توانید به روش زیر . 2
محل آن را مشخص کنید:

استفاده از اجسام فرومغناطیس، مانند گیرهٔ کاغذ - جسم به آهنربای ایمپلنت – 
جذب می شود.

 هشدار
جسم فرومغناطیس را حتماً باید قبل از ورود به اتاق MRI بردارید.

لمس - به آرامی اطراف ناحیه ایمپلنت را لمس کنید تا محل کویل ایمپلنت را – 
بیابید. ایمپلنت از دو قطعه تشکیل شده است؛ کویل ایمپلنت که گِرد است و بدنه 
ایمپلنت. به شکل 5: محل قرار گرفتن آهنربای ایمپلنت در ایمپلنت های سری 

CI500 )سمت چپ( و در سری CI24RE )سمت راست( در صفحه 61 در 
زیر مراجعه کنید. آهنربای ایمپلنت در وسط کویل ایمپلنت قرار دارد.

باندپیچی. 2
یک آتل از کیت MRI بردارید و آن را روی پوست، وسط محل آهنربای . 1

ایمپلنت (جایی که علامتگذاری شده است) قرار دهید. مطمئن شوید آتل در جای 
خود روی آهنربای ایمپلنت نگه داشته شده باشد. برای محل آهنربای ایمپلنت، 
 CI500 به شکل 5: محل قرار گرفتن آهنربای ایمپلنت در ایمپلنت های سری

)سمت چپ( و در سری CI24RE )سمت راست( در صفحه 61 مراجعه کنید. 
می توانید از شخص دیگری بخواهید آتل را در جایش نگهدارد تا بتوانید آن را 

باندپیچی کنید. یا قبل از باندپیچی کردن، با نوار چسب ارائه شده آتل را در 
جایش محکم کنید.

محل قرار گرفتن آهنربای ایمپلنت در ایمپلنت های سری CI500 (سمت چپ) و در سری ک 5شکل 

هدف از قرار دادن آتل، ایجاد فشار بر 
روی آهنربای ایملپنت است - نه بدنه 

ایمپلنت.

کویل ایمپلنت

بدنه ایمپلنت

آهنربای ایمپلنت

CI24RE (سمت راست)
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باند کشی فشاری را از کیت MRI بردارید و خط وسط باند را روی ناحیه . 2
آهنربای ایمپلنت قرار دهید و باندپیچی کنید، به طوری که آتل کاملاً پوشانده 

شود. به شکل 6 در زیر مراجعه کنید.

آتل

آهنربای ایمپلنت

بدنه ایمپلنت

باند

آتل را روی مرکز ناحیه آهنربای ایمپلنت 
قرار دهید و از مرکز آتل شروع به 

باندپیچی کنید.

بستن باند کشی و آتل کیت MRIک 6شکل 
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حداقل از دو لایه باند با کشیدگی کامل استفاده کنید (هیچ خاصیت کشسانی در باند . 3
باقی نماند). وقتی باند کاملاً کشیده شد، الگوهای چهارگوش کوچک، کش آمده و 

به شکل مربع در می آیند. به شکل 7 در زیر مراجعه کنید.

الگوی روی باند کشی قبل از کشیدگی

الگوی روی باند کشی با کشیدگی ناکافی

الگوی روی باند کشی با کشیدگی صحیح 
(کامل)

مقایسه سفتی و محکمی باند کشیک 7شکل 

با استفاده از نوار چسب جراحی از کیت MRI، باند را محکم کنید. برای این . 4
کار دو لایه نوار چسب جراحی را دور سر، روی خط وسط باند ببندید. دو سر 

نوار چسب باید روی هم قرار گیرند.
اسکن MR را انجام دهید.. 5
وقتی اسکن MR انجام شد، دستورالعمل های نکات قابل توجه پس از انجام . 6

MRI در صفحه 64 را دنبال کنید.
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MRI نکات قابل توجه پس از انجام

اگر آهنربای ایمپلنت در جای خود قرار داشته باشد
آتل و بانداژ کیت MRI را بردارید.

وقتی بیمار از اتاق MRI خارج شد، از وی بخواهید پردازشگر صوتی را روی سر 
گذاشته و آن را روشن کند. بررسی کنید محل قرار دادن کویل پردازشگر صوتی 

صحیح بوده و بیمار احساس ناراحتی نکند و صدا به صورت عادی شنیده شود.

چنانچه بیمار احساس ناراحتی کند و در حس کردن صدا تغییری ایجاد شده یا در 
جاگذاری کویل پردازشگر صوتی اشکال وجود داشته باشد، از بیمار بخواهید هر چه 

سریع تر از پزشک ایمپلنت خود کمک بخواهد.

اگر آهنربای ایمپلنت برداشته شده باشد
به نکات قابل توجه برای بیرون آوردن آهنربای ایمپلنت در صفحه 56 مراجعه کنید.
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نکات قابل توجه برای پزشکان ارجاع دهنده
 MR را برای اسکن Cochlear Nucleus اگر پزشکی هستید که دارنده ایمپلنت

ارجاع داده اید، بسیار مهم است که مطالب زیر را مورد توجه قرار دهید:
از خطرات ناشی از MRI آگاهی داشته و آنها را برای بیمار شرح دهید. به 	 

خطرهای احتمالی MRI بر روی ایمپلنت های Cochlear Nucleus در 
صفحه 67 مراجعه کنید.

از شرایط اسکن MR آگاهی داشته و مطمئن شوید دلیل واضح و روشنی برای 
انجام MRI وجود داشته باشد. برای مشاهده اطلاعات ایمنی MRI مربوط به 

مدل ایمپلنت بیمار، به شناسایی مدل ایمپلنت و اطلاعات ایمنی MRI مربوط به 
آن در صفحه 8 مراجعه کنید.

بررسی کنید بیمار دستگاه پزشکی کاشت شده دیگری دارد یا خیر. اگر دستگاه 	 
 ایمپلنت دیگری وجود دارد، قبل از انجام MRI، سازگاری MRI را تایید کنید. 

چنانچه اطلاعات ایمنی MRI برای دستگاه های ایمپلنت شده رعایت نشود، 
خطرهای احتمالی شامل جابجا شدن یا آسیب به دستگاه، ضعیف شدن آهنربای 

ایمپلنت و احساس ناخوشایند یا ایجاد زخم در بافت/پوست ممکن است برای بیمار 
به وجود بیاید. Cochlear تعاملات ایمپلنت های شرح داده شده در این راهنما با 
دستگاه های ایمپلنت شده دیگر در نزدیکی با آنها را در طول اسکن MRI مورد 

ارزیابی قرار داده است.
ایمپلنت Cochlear Nucleus در تصویر MR در نزدیکی ایمپلنت ایجاد سایه 	 

می کند که می تواند سبب از دست رفتن اطلاعات تشخیصی گردد. به اطلاعات 
ایمنی MRI مربوط به ایمپلنت خود مراجعه کنید.

برای اسکن های MR که بر روی بدن دور از ناحیه ایمپلنت انجام می شوند، 	 
اطلاعات ایمنی MRI مربوط به مدل ایمپلنت دریافت کننده باید بررسی و رعایت 
شود. به انجام اسکن MR در قسمت های دیگر بدن در صفحه 58 مراجعه کنید.
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برای اسکن MR با شدت T 1.5  یا T 3  بررسی کنید که آهنربای ایمپلنت باید 	 
برداشته شود یا خیر.

ایمپلنت های سری CI500 و CI600 با آهنربای قابل جداشدنک 8شکل 

 CI500 آهنربای ایمپلنت قابل جدا شدن سری
در داخل محفظه آهنربای ایمپلنت

 CI600 آهنربای ایمپلنت قابل جدا شدن سری
در داخل روکش جعبه ایمپلنت

مطالب زیر را مورد توجه قرار دهید:
اگر اطلاعات تشخیصی مورد نیاز در ناحیه ایمپلنت قرار دارد، ممکن است – 

لازم باشد آهنربای ایمپلنت برداشته شود.
 –.MRI زمان جراحی ایمپلنت و قرار گرفتن در معرض
سن و سلامت عمومی دارندهٔ ایمپلنت و دوره نقاهت بعد از جراحی آهنربای – 

ایمپلنت یا آسیب احتمالی را در نظر بگیرید.
جای زخم موجود یا ایجاد شده در محل آهنربای ایملپنت را در نظر بگیرید.– 

اگر لازم است آهنربای ایمپلنت برداشته شود، بیمار را به پزشک متخصص این 	 
کار ارجاع دهید تا اقدامات لازم برای بیرون آوردن آهنربا قبل از اسکن MR را 

انجام دهد.
 	  1.5 T با شدت MR چنانچه نیازی به برداشتن آهنربای ایمپلنت برای اسکن

 Cochlear Nucleus نباشد، لازم است از قبل، کیت آتل بندی و بانداژ ایمپلنت
برای MRI (کیت MRI) را تهیه کنید و از آن برای جلوگیری از جابجا 

شدن آهنربا در حین اسکن MR استفاده کنید، البته برای ایمپلنت های سری 
 Cochlear این مورد عملی نیست. به کیت آتل بندی و بانداژ ایمپلنت CI600

Nucleus برای MRI )کیت MRI( در صفحه 59 مراجعه کنید.
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خطرهای احتمالی MRI بر روی ایمپلنت های 
 Cochlear Nucleus

 Cochlear بر روی بیماران دارای ایمپلنت های MRI خطرهای احتمالی انجام
Nucleus به شرح زیر است:

جابجا شدن دستگاه	 
به علت لرزش، فشار یا گشتاور نیرو در حین MRI و ایجاد زخم در بافت/

پوست، ممکن است آهنربای ایمپلنت یا دستگاه جابجا شوند.
آسیب به دستگاه	 

انجام MRI با مقادیر فراتر از دستورالعمل های ذکر شده، ممکن است باعث 
آسیب به دستگاه شود.

ضعیف شدن آهنربای ایمپلنت	 
اسکن در میدان مغناطیسی ایستا با مقادیری متفاوت با آنچه در این – 

دستورالعمل ها ذکر شده است ممکن است منجر به ضعیف شدن آهنربای 
ایمپلنت شود.

صحیح نبودن موقعیت قرار گرفتن بیمار قبل از اسکن MR یا تکان خوردن – 
سر در حین اسکن ممکن است باعث از بین رفتن خاصیت آهنربایی ایمپلنت 

شود.
احساس ناخوشایند	 

انجام MRI با مقادیر فراتر از دستورالعمل های ذکر شده، ممکن است باعث 
اشکال در ادراک صدا توسط بیمار یا وجود نویز و/یا درد شود.

داغ شدن ایمپلنت	 
برای اطمینان از این که ایمپلنت بیشتر از سطوح ایمنی مشخص شده داغ نشود، 

از مقادیر SAR توصیه شده در این دستورالعمل ها استفاده کنید.
اثر مصنوعی تصویر	 

ایمپلنت Cochlear Nucleus در تصویر MR در نزدیکی ایمپلنت ایجاد سایه 
می کند که می تواند سبب از دست رفتن اطلاعات تشخیصی گردد.

از آنجا که ممکن است با وجود آهنربا کیفیت تصویر MR کاهش یابد، در 
صورتی که محل مورد بررسی در نزدیکی ایمپلنت قرار دارد، بهتر است آهنربا 

برداشته شود.
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نمادهای برچسب گذاری
نمادهای زیر ممکن است بر روی محصول، قطعات و/یا بسته بندی دیده شوند.

رجوع به دفترچه راهنما

هشدارهای خاص یا اقدامات احتیاطی مرتبط با دستگاه، که در غیر 
اینصورت روی برچسب دیده نمی شوند

سازنده

تاریخ تولید

شماره کاتالوگ

نماینده مجاز در اتحادیه اروپا

در جای خشک نگهداری کنید

از استفاده مجدد خودداری نمایید2

در صورت آسیب دیدگی بسته استفاده نکنید

با تجویز پزشک

MRدر شرایط خاص MR قابلیت
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گواهی ها و استانداردهای به کار رفته در وسیله
 کیت Cochlear  MRI الزامات اساسی مشروح در پیوست 1 راهکار 

EEC/90/385  متعلق به اتحادیه اروپا در زمینه تجهیزات پزشکی قابل کاشت فعال 
را طبق رویه ارزیابی مطابقت در پیوست 2 برآورده می سازد. مجوز اضافه نمودن 

علامت CE در سال 2019 اعطا شده است.
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سیستم های ایمپلنت Cochlear در بردارنده یک یا چند حق امتیاز ثبت شده بین المللی هستند.
اظهارات موجود در این راهنما، در تاریخ انتشار آن، حقیقی و صحیح فرض می شوند. با این وجود، مشخصات کالا می تواند بدون آگاهی قبلی تغییر یابد. 

  ،Cochlear  ،Carina  ،CareYourWay  ،Button  ،Beam  ،Autosensitivity  ،AutoNRT  ،AOS  ،Advance Off-Stylet  ،ACE 
  ،Custom Sound  ،Contour Advance  ،Contour  ،ConnectYourWay  ،Codacs  ،Cochlear SoftWear  ،コクレア  ،科利耳

  ،MET  ،Kanso  ،Invisible Hearing  ،Hybrid  ،Hugfit  ،HearYourWay  ،Hear now.  And always  ،Freedom  ،ESPrit
 ،SmartSound  ،Slimline  ،Off-Stylet  ،Nucleus  ،NRT  ،mySmartSound  ،myCochlear  ،MP3000  ،MicroDrive 

  True Wireless  ،SPrint  ،Softip،   آرم بیضی شکل، WearYourWay و Whisper علائم تجاری یا علائم تجاری 
  ،DermaLock  ،BCDrive  ،Baha SoftWear  ،Baha  ،Ardium .می باشند Cochlear Limited ثبت شده 

 Vistafix  ،EveryWear و WindShield علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده متعلق به شرکت 
Cochlear Bone Anchored Solutions AB می باشند.
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