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เครือ่งแปลง 
สญัญาณเสยีง  
Nucleus® 7
คูม่อืฉบบัยอ่

CP1000



เกีย่วกบั
เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง Cochlear™ 
Nucleus® 7 ของคณุ (หมายเลขรุน่: CP1000) 
ท�างานรว่มกบัประสาทหเูทยีมของคณุ 
เพือ่ถา่ยทอดเสยีงไปยงัหขูองคณุ

หมายเหตุ
โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิและค�าเตอืนในคู่มือผู้ใช้เครื่องแปลง
สัญญาณเสียง Nucleus 7



1คูม่อืฉบบัยอ่

เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง
เก
ีย่วกบั

ไมโครโฟน

Cochlear 
Slimline 

Coil

ไฟแสดง
สถานะ คอยล์

เคเบลิ

ปุ่ ม 
ควบคมุ

หน่วย 
ประเมนิผล

หมายเลข
ผลติภณัฑ์

ทีเ่กีย่วห ู
Cochlear

โมดลูแบตเตอรี่

แมเ่หล็ก 
Cochlear
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ล็อค/ปลดล็อคแบตเตอรี่
ล็อคแบตเตอรีเ่ขา้กบัหน่วยประเมนิผลเพือ่ป้องกนั 
การงัดแงะ 

ดนัไปดา้นซา้ย 
เพือ่ล็อค/
ดนัไปดา้นขวา 
เพือ่ปลดล็อค
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ถอด/ใสแ่บตเตอรี่

ถอด

พ
ลงังาน

ใส่

เครือ่งแปลงสญัญาณ 
จะเปิดโดยอตัโนมตัิ
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เปลีย่นแบตเตอรีแ่บบ 
ใชแ้ลว้ทิง้

1. หมนุสกรล็ูอคใน
ทศิทางทวนเข็มนาฬกิา
เพือ่ปลดล็อค 
ฝาแบตเตอรีท่ีป้่องกนั 
การงัดแงะ (หมนุตาม
เข็มนาฬกิาเพือ่ล็อค)

2. เลือ่นเพือ่เปิด
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พ
ลงังาน

3. ใสแ่บตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้
ทิง้แบบ Zinc-Air 675 
(PR44) ใหม ่2 กอ้น  
(หา้มใชแ้บบซลิเวอร์
ออกไซดห์รอือลัคาไลน)์ 
โดยหงายดา้นเรยีบขึน้ 

4. ใสฝ่าแบตเตอรีก่ลบั
เขา้ที่

5. เครือ่งแปลง
สญัญาณจะเปิด 
โดยอตัโนมตัิ
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สวมเครือ่งแปลงสญัญาณ

1. วางเครือ่งแปลง
สญัญาณไวท้ีห่ขูอง
คณุโดยปลอ่ยให ้
คอยลห์อ้ยลง
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การสวมใส ่

2. ขยบัคอยลไ์ปทาง
ดา้นขา้งและวางลง
บนประสาทหเูทยีม
ของคณุ

ขอ้ควรระวงั
หากคณุมปีระสาทหเูทยีมสองขา้ง คณุตอ้งใชเ้ครือ่งแปลง
สญัญาณเสยีงทีถ่กูตอ้งส�าหรับประสาทหเูทยีมแตล่ะขา้ง
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เปิดและปิด

วธิกีารเปิด:
•	เชือ่มตอ่แบตเตอรีห่รอื
•	กดปุ่ มแลว้ปลอ่ย

วธิกีารปิด:
•	ถอดแบตเตอรีอ่อกหรอื
•	กดปุ่ มคา้งไว ้5 วนิาที
จนกวา่จะปิด

หมายเหตุ
เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงจะปิดโดยอตัโนมตัเิมือ่ถอดออก
จากประสาทหเูทยีมเป็นเวลาสองนาท ี(หากตัง้คา่โดยแพทย์
ของคณุ)
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เปลีย่นโปรแกรม

กดปุ่ มแลว้ปลอ่ยเพือ่
เปลีย่นโปรแกรม

จ�านวนของเสยีงบี๊บหรอื
ไฟกะพรบิสเีขยีว  
(หากตัง้คา่โดยแพทย)์ 
แสดงถงึหมายเลขของ
โปรแกรม

การใช
ง้าน
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สตรมีเสยีง
กดปุ่ มคา้งไว ้2 วนิาท ี
แลว้ปลอ่ยเพือ่สตรมีเสยีง

สนี�า้เงนิ: ก�าลงัสตรมีเสยีง
จากเทเลคอยล/์ 
อปุกรณเ์สรมิไรส้าย
สเีขยีว: ก�าลงัรับเสยีงจาก
ไมโครโฟน
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การใช
ง้าน

กดแลว้ปลอ่ยอกีคร ัง้หากคณุ
ตอ้งการสลบัไปยงัแหลง่เสยีง
ถดัไป

กดคร ัง้แรก เทเลคอยล ์(หากตัง้คา่ไว)้

กดคร ัง้ทีส่อง อปุกรณเ์สรมิไรส้ายทีจั่บคู ่
เครือ่งแรก

กดคร ัง้ทีส่าม... อปุกรณเ์สรมิไรส้ายทีจั่บคู ่
เครือ่งถดัไป...

กดปุ่ มแลว้ปลอ่ยเพือ่หยดุการ 
สตรมีและกลบัไปยงัการตัง้คา่
กอ่นหนา้



12 เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง NUCLEUS® 7

ไฟ
การใชง้านประจ�าวนั
ไฟ ความหมาย

     … เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิขณะรับเสยีง
จากไมโครโฟน (เฉพาะโหมดเด็ก)

 
 

  

ก�าลงัเปิดและก�าลงัเปลีย่นโปรแกรม  
จ�านวนของการกะพรบิแสดงถงึหมายเลข
ของโปรแกรมปัจจบุนั

     … เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิขณะรับเสยีง
จากแหลง่เสยีง (เฉพาะโหมดเด็ก)
ก�าลงัปิดเครือ่งแปลงสญัญาณ 
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การแจง้เตอืน
ไฟ ความหมาย

     … เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิในขณะที่
คอยลไ์มอ่ยูบ่นประสาทหเูทยีม 
(หรอืเชือ่มตอ่กบัประสาทหเูทยีมที ่
ไมถ่กูตอ้ง)

     แบตเตอรีเ่ครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงหมด  
เปลีย่นแบตเตอรี่
ผดิปกต ิตดิตอ่แพทยข์องคณุ  
ไฟจะตดิจนกวา่ปัญหาจะไดรั้บการแกไ้ข

ไฟ
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