
เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง 
Kanso®
คูม่อืฉบบัยอ่

 การเริม่ตน้ใชง้าน
 การอา้งองิดว่น

CP950



เกีย่วกบั
เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง Cochlear™ Kanso® 
ของคณุ (หมายเลขรุน่: CP950) ท�างานรว่มกบั
ประสาทหเูทยีม Cochlear เพือ่ถา่ยทอดเสยีง
ไปยงัหขูองคณุ

หมายเหต ุ 
โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิและค�าเตอืนในคู่มือผู้ใช้เครื่องแปลง
สัญญาณเสียง Kanso



1คูม่อืฉบบัยอ่

เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง

ชอ่ง 
ไมโครโฟน

ไฟแสดงสถานะ
ปุ่ ม 

ควบคมุ

ชอ่งอากาศ

ฝาดา้นบน  
Kanso

ฝาแบตเตอรี ่ 
Kanso

หนัดา้นนีข้ ึน้

เก
ีย่วกบั



2 เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง KANSO®

ปลดล็อค

ล็อค

ล็อคและปลดล็อคฝาแบตเตอรี่
ในการล็อค ใหห้มนุสกรตูาม
เข็มนาฬกิาจนอยูใ่นแนวนอน

ในการปลดล็อค  
ใหห้มนุ 
ทวนเข็มนาฬกิา 
จนอยูใ่นแนวตัง้
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เปลีย่นแบตเตอรี่
พ
ลงังาน

1. หมนุสกรล็ูอค 
ในทศิทาง 
ทวนเข็มนาฬกิาเพือ่
ปลดล็อคฝาแบตเตอรี ่
(หมนุตามเข็มนาฬกิา
เพือ่ล็อค)

2. เลือ่นเพือ่เปิด
ใชน้ิว้มอืจับทีด่า้นขา้ง
เพือ่ดงึฝาออก



4 เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง KANSO®

3. ใสแ่บตเตอรีก่�าลงัสงู
แบบใชแ้ลว้ทิง้แบบ 
Zinc-Air p675 ใหม ่ 
2 กอ้นโดยหงาย 
ดา้นเรยีบขึน้ 

4. ใสฝ่าแบตเตอรีก่ลบั
เขา้ที่
หมนุสกรล็ูอคตาม 
เข็มนาฬกิาเพือ่ล็อค
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ตดิเครือ่งแปลงสญัญาณของคณุ

ปุ่ ม/ไฟหนัขึน้ 

ชอ่งใส่
แบตเตอรี ่
คว�า่ลง

ขอ้ควรระวงั
•	 จัดวางต�าแหน่งเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงใหถ้กูตอ้ง  
ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัเพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุและ 
ไมท่�าใหอ้ปุกรณห์ลน่จากประสาทหเูทยีมของคณุ

•	หากคณุมปีระสาทหเูทยีมสองขา้ง คณุตอ้งใชเ้ครือ่งแปลง
สญัญาณเสยีงทีถ่กูตอ้งส�าหรับประสาทหเูทยีมแตล่ะขา้ง

การสวมใส ่
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ตดิแผน่รอง SoftWear

หากคณุรูส้กึไมส่บาย ใหต้ดิแผน่รอง Cochlear 
SoftWear™ ทีด่า้นหลงัของเครือ่งแปลงสญัญาณ
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บบีหว่งแลว้สอดผา่นรยูดึจากดา้นหนา้ไป 
ดา้นหลงั สอดคลปิผา่นหว่งแลว้ดงึใหแ้น่น

ยดึเครือ่งแปลงสญัญาณ 
ใหแ้น่นหนา
คณุสามารถตดิ Nucleus® Safety Line เพือ่ลด
ความเสีย่งทีเ่ครือ่งแปลงสญัญาณของคณุจะ
สญูหาย

การสวมใส ่



8 เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง KANSO®

กดปุ่ ม

เปิดและปิด

กดปุ่ มเพือ่เปิด

ในการปิด ใหก้ดปุ่ ม
คา้งไวจ้นกวา่ไฟ 
จะเป็นสสีม้นิง่ 

หมายเหต ุ 
เครือ่งแปลงสญัญาณเสยีงจะปิดโดยอตัโนมตัเิมือ่ไมอ่ยูบ่น
ประสาทหเูทยีมเป็นเวลาสองนาที
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เปลีย่นโปรแกรม

กดปุ่ มเพือ่
เปลีย่นโปรแกรม

จ�านวนของเสยีงบี๊บ
หรอืไฟกะพรบิสเีขยีว 
(หากตัง้คา่โดยแพทย)์ 
แสดงถงึหมายเลขของ
โปรแกรม

กดปุ่ ม

การใช
ง้าน
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สตรมีเสยีง
กดปุ่ มคา้งไว ้(2 วนิาท)ี เพือ่
สตรมีเสยีงจากแหลง่เสยีง

กดแลว้ปลอ่ยอกีคร ัง้เพือ่
สลบัไปยงัแหลง่เสยีงถดัไป

สนี�า้เงนิ: ก�าลงัสตรมีเสยีง

แตะปุ่ มเพือ่หยดุการสตรมี
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การใช
ง้าน

ทกุครัง้ทีค่ณุกดปุ่ มเครือ่งแปลงสญัญาณเสยีง คณุจะ
สลบัไปยงัแหลง่เสยีงทีม่อียูต่ามล�าดบัดงันี:้

การกด เปิดใชง้านเทเลคอยล์ ไมม่เีทเลคอยล์
1 เทเลคอยล์ อปุกรณเ์สรมิไรส้าย 1

2 อปุกรณเ์สรมิไรส้าย 1 อปุกรณเ์สรมิไรส้าย 2

3 อปุกรณเ์สรมิไรส้าย 2 อปุกรณเ์สรมิไรส้าย 3

4... เทเลคอยล.์.. อปุกรณเ์สรมิไรส้าย 1...
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ไฟ
การใชง้านประจ�าวนั
ไฟ ความหมาย

     … เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิขณะรับเสยีง
จากไมโครโฟน (เฉพาะโหมดเด็ก)

 
 

  

ก�าลงัเปิดและก�าลงัเปลีย่นโปรแกรม  
จ�านวนของการกะพรบิแสดงถงึหมายเลข
ของโปรแกรมปัจจบุนั

     … เครือ่งแปลงสญัญาณจะกะพรบิขณะรับเสยีง
จากแหลง่เสยีง (เฉพาะโหมดเด็ก)
ก�าลงัปิดเครือ่งแปลงสญัญาณ 
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การแจง้เตอืน
ไฟ ความหมาย

     … เครือ่งแปลงสญัญาณไมไ่ดอ้ยูบ่นศรีษะ 
ของคณุ 
(หรอืเชือ่มตอ่กบัประสาทหเูทยีมที ่
ไมถ่กูตอ้ง)

     แบตเตอรีเ่ครือ่งแปลงสญัญาณต�า่  
เปลีย่นแบตเตอรี่
ผดิปกต ิตดิตอ่แพทยข์องคณุ  
ไฟจะตดิจนกวา่ปัญหาจะไดรั้บการแกไ้ข

ไฟ
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