
คูม่อืฉบบัยอ่ส�ำหรับ  
Nucleus® CR230  
Remote Assistant
ส�ำหรับ CP802

 กำรเริม่ตน้ใชง้ำน
 กำรอำ้งองิดว่น



เกีย่วกบั
ใช ้Cochlear™ Nucleus® CR230  
Remote Assistant เพือ่ควบคมุและตรวจสอบ 
เครือ่งแปลงสญัญำณเสยีง Cochlear™ 
Nucleus® CP802 ของคณุ หำกคณุเป็น 
ผูส้วมใสอ่ปุกรณส์องขำ้ง รโีมตตวัชว่ย
สำมำรถควบคมุเครือ่งแปลงสญัญำณ 
ทัง้สองเครือ่งได ้

หมายเหตุ
โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิและค�ำเตอืนใน
คู่มือผู้ใช้ CR230 Remote Assistant ส�ำหรับ CP802 
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เก
ีย่วกบั

ปุ่ มโปรแกรม

ปุ่ มโปรแกรม

ปุ่ มโปรแกรม

ปุ่ มโปรแกรม

ตวัเลือ่น
ล็อค-ปลดล็อค

ปุ่ มหนำ้แรก

ปุ่ มซำ้ย/ขวำ  
(น�ำทำง)

ชอ่ง 
เสยีบสำย USB

ปุ่ มเทเลคอยล์

ปุ่ มขึน้/ลง  
(ปรับกำรตั้งค่ำ)

ปุ่ ม OK  
(เลือก)

CR230 Remote Assistant
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น�ำทำง

ใชปุ้่ มลกูศรซำ้ยหรอืขวำ 
เพือ่เลือ่นไปมำ
ระหวำ่งหนำ้จอตำ่งๆ

1
2

หมายเหตุ
รโีมตตวัชว่ยของคณุ
อำจแสดงหนำ้จอที่
แตกตำ่งกนัขึน้อยูก่บัวธิี
กำรตัง้คำ่
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หนำ้แรก
เก
ีย่วกบั

1
2

ใชปุ้่ มหนำ้แรกเพือ่กลบัไปยงั
หนำ้จอแรก
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กดปุ่ ม OK จำกหนำ้จอแรก
เพือ่แสดงสถำนะของเครือ่ง
แปลงสญัญำณ

ตรวจสอบสถำนะ

สเีขยีวหมำยควำมวำ่ 
ทกุอยำ่ง 

ก�ำลงัท�ำงำน

มเิตอรเ์สยีงจะแสดง
เสยีงทีเ่ครือ่งแปลง
สญัญำณ “ไดย้นิ” 

1
2

เคล็ดลบั
ใชม้เิตอรเ์สยีงเพือ่ 
ตรวจสอบวำ่เครือ่ง
แปลงสญัญำณหรอื
อปุกรณเ์สรมิท�ำงำน
อยำ่งถกูตอ้งหรอืไม ่

ระดบัแบตเตอรี่
เครือ่งแปลง
สญัญำณ
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รโีมตตวัชว่ย
ของคณุจะ 
“เขำ้สูโ่หมดพัก
เครือ่ง” เมือ่
ไมไ่ดใ้ชง้ำน  
กดปุ่ มใดกไ็ด ้
เพือ่ “ปลกุ”  
อกีครัง้

1
2

ปลกุ
เก
ีย่วกบั
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ชำรจ์แบตเตอรี่
มสีำมตวัเลอืกส�ำหรับกำรชำรจ์ ไดแ้ก:่ 

ใชช้ดุอปุกรณ์
ชำรจ์ Cochlear™ 
Nucleus®

ซรีสี ์CR200

BหรอืA ใชเ้ครือ่งชำรจ์
แบตเตอรี ่
Cochlear™ 
Nucleus® และชดุ
ชำรจ์แบตเตอรี ่
Cochlear™ 
Nucleus®
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พ
ลงังาน

ใชช้อ่งเสยีบ USB บน
คอมพวิเตอร์

Cหรอื



10 NUCLEUS® CR230 REMOTE ASSISTANT

เปิด

กดปุ่ ม OK  
คำ้งไวเ้พือ่เปิด

1
2
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การเปิด

ปิด

กดปุ่ ม OK  
คำ้งไว ้

เลอืกปิด

1
2
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ล็อคและปลดล็อค
ตวัเลือ่นล็อค-
ปลดล็อค
เลือ่นขึน้เพือ่
ปลดล็อค เลือ่น
ลงเพือ่ล็อค

เคล็ดลบั
ใชต้วัเลือ่นล็อค-ปลดล็อค
เพือ่แสดงระดบัแบตเตอรี่
ของรโีมตตวัชว่ยของคณุ
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การเปิด
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1
2

เปลีย่นโปรแกรม
แพทยข์องคณุสำมำรถก�ำหนดโปรแกรมไดส้งูสดุสี่
โปรแกรม ใชปุ้่ มโปรแกรมเพือ่เปลีย่นไปมำระหวำ่ง
โปรแกรม 

ปุ่ มโปรแกรม 

ปุ่ มโปรแกรม 

ปุ่ มโปรแกรม

ปุ่ มโปรแกรม
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การใช
ง้าน

ปรับกำรตัง้คำ่
ใชปุ้่ มลกูศรขึน้และลงเพือ่ปรับกำรตัง้คำ่ เชน่ ระดบั
เสยีง ควำมไวในกำรรับเสยีง เสยีงทุม้และเสยีงแหลม 
(ตำมทีแ่พทยข์องคณุตัง้คำ่ไว)้

ปุ่ มลง

ปุ่ มขึน้

เคล็ดลบั
ปรับระดบัเสยีง (หรอื
ควำมไวในกำรรับเสยีง 
หำกตัง้คำ่ไว)้ โดยตรง
จำกหนำ้จอแรกโดยกำร
กดปุ่ มขึน้หรอืลง
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สำยสง่สญัญำณเสยีงแบบ
ปลั๊กอนิ
หำกคณุเชือ่มตอ่สำยสง่สญัญำณเสยีงแบบปลั๊กอนิ
เขำ้กบัเครือ่งแปลงสญัญำณ อปุกรณนั์น้จะสง่เสยีงไป
ยงัเครือ่งแปลงสญัญำณของคณุทนัที

คณุยงัสำมำรถใชร้โีมตคอนโทรลเพือ่ปิดและเปิด
อปุกรณเ์สรมิไดอ้กีดว้ย
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การใช
ง้าน

เปิด
กดปุ่ มเทเลคอยลส์ัน้ๆ 
หนึง่ครัง้เพือ่เปิด
สำยสง่สญัญำณเสยีง 
แบบปลั๊กอนิ

1
2

1

1x
เปิด
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สายสง่สญัญาณเสยีงแบบ
ปล ัก๊อนิเปิดอยู่
สำยสง่สญัญำณเสยีงแบบปลั๊กอนิ
ก�ำลงัสตรมีเสยีงไปยงัเครือ่งแปลง
สญัญำณของคณุ

การใชง้าน2

1
2
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ปิด
กดปุ่ มเทเลคอยลส์ัน้ๆ 
หนึง่ครัง้เพือ่ปิด
สำยสง่สญัญำณเสยีง 
แบบปลั๊กอนิ

3

การใช
ง้าน

1x
ปิด
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เทเลคอยล์
ฟังเสยีงจำกโทรศพัทด์ว้ยเทเลคอยล ์
แพทยส์ำมำรถตัง้คำ่เครือ่งแปลง
สญัญำณของคณุดว้ยเทเลคอยล์
แบบแมนวลและเทเลคอยลอ์ตัโนมตั ิ
(หำกม)ี เทเลคอยลอ์ตัโนมตัจิะ 
ตรวจหำสญัญำณเทเลคอยลโ์ดย
อตัโนมตัทิกุครัง้ทีค่ณุใชโ้ทรศพัทท์ี่
ใชร้ว่มกบัเทเลคอยลไ์ด ้



21คูม่อืฉบบัยอ่

การใช
ง้าน

เปิด
เทเลคอยล์
กดปุ่ มเทเลคอยลส์ัน้ๆ 
หนึง่ครัง้เพือ่เปิด 
เทเลคอยล์

เทเลคอยลอ์ตัโนมตั ิ
กดปุ่ มเทเลคอยลส์ัน้ๆ 
สองครัง้เพือ่เปิด 
เทเลคอยลอ์ตัโนมตัิ

1
2

1

1x
เทเลคอยล์

2x
เทเลคอยล์
อตัโนมตัิ
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เทเลคอยลเ์ปิดอยู่
เทเลคอยลใ์นเครือ่งแปลงสญัญำณ
ของคณุท�ำงำนอยู่

การใชง้าน

เทเลคอยลอ์ตัโนมตัเิปิดอยู ่ 
(ก�าลงัรบั)
เทเลคอยลอ์ตัโนมตัเิปิดอยูแ่ละเครือ่ง
แปลงสญัญำณของคณุตรวจพบและอยู่
ในระยะของระบบน�ำเสยีงหรอืโทรศพัท์

เทเลคอยลอ์ตัโนมตัเิปิดอยู ่ 
(สแตนดบ์าย) 
เทเลคอยลอ์ตัโนมตัเิปิดอยูแ่ตเ่ครือ่ง
แปลงสญัญำณของคณุไมอ่ยูใ่นระยะ
และไมพ่บระบบน�ำเสยีงหรอืโทรศพัท์

2
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ปิด
กดปุ่ มเทเลคอยลส์ัน้ๆ 
หนึง่ครัง้เพือ่ปิด 
เทเลคอยลห์รอื 
เทเลคอยลอ์ตัโนมตัิ

3

การใช
ง้าน

1x
ปิด
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โหมดขัน้สงู
รโีมตตวัชว่ยของคณุถกูตัง้คำ่เป็น
โหมดเบือ้งตน้ตำมคำ่เริม่ตน้  
หำกจ�ำเป็น คณุสำมำรถสลบัไปยงั
โหมดขัน้สงูเพือ่ปรับกำรตัง้คำ่บน
เครือ่งแปลงสญัญำณและรโีมตตวั
ชว่ยของคณุ 

วธิกีำรเขำ้สูโ่หมดขัน้สงู: 
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การใช
ง้าน

กดปุ่ ม OK 
คำ้งไว ้

กดปุ่ ม OKเมือ่เมนูปรำกฏ
ขึน้ ใหก้ดลกูศร 
ลงเพือ่เลอืก
โหมดข ัน้สงู

1
2
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ปรับกำรตัง้คำ่ขัน้สงู
หำกจ�ำเป็น คณุสำมำรถใชโ้หมดขัน้สงู
เพือ่ปรับกำรตัง้คำ่ขัน้สงู ในกำรรเีซต็
กำรตัง้คำ่ โปรดด ูรีเซ็ตเครื่องแปลง
สัญญำณ ในหนำ้ 30 

วธิกีำรปรับกำรตัง้คำ่ขัน้สงู: 

หมายเหตุ
เมือ่ปรับกำรตัง้คำ่ ใหก้ดปุ่ มหนำ้แรก
สองครัง้หำกคณุตอ้งกำรกลบัไปยงั
หนำ้จอแรก



27คูม่อืฉบบัยอ่

ใชปุ้่ มลกูศรขวำ
เพือ่ไปยงัหนำ้
จอคา่ปรบัต ัง้

ใชปุ้่ มลกูศรขึน้
และลงเพือ่ปรับ
กำรตัง้คำ่

กดปุ่ ม OK เพือ่
เขำ้สูก่ำรตัง้คำ่
ขัน้สงู

3

TELECOIL RATIO

การใช
ง้าน

1
2
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จับคู่
กำรจับคูช่ว่ยใหอ้ปุกรณส์องเครือ่ง
สือ่สำรกนัได ้โดยปกตแิลว้แพทย์
ของคณุจะจับคูร่โีมตตวัชว่ยกอ่น
กำรใชง้ำนครัง้แรก แตอ่ำจมบีำง
ครัง้ทีค่ณุตอ้งจับคูด่ว้ยตนเอง (เชน่ 
หำกคณุไดรั้บรโีมตตวัชว่ยส�ำรอง)

หำกรโีมตตวัชว่ยของคณุแสดง
หนำ้จอโปรเซสเซอรไ์มถ่กูคู:่
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การแกไ้ขปญั
หา

วำงคอยลท์ีด่ำ้นหลงัของ
รโีมตตวัชว่ย ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่ำเครื่องแปลง
สัญญำณของคุณเปิดอยู่

กดปุ่ ม OK

1 2

หมายเหตุ
หำกคณุเป็นผูใ้ชอ้ปุกรณส์องขำ้ง คณุจะตอ้งท�ำขัน้ตอนที ่1 
และ 2 ซ�้ำส�ำหรับเครือ่งแปลงสญัญำณเครือ่งทีส่องของคณุ
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รเีซต็เครือ่งแปลงสญัญำณ
หำกจ�ำเป็น คณุสำมำรถใชร้โีมตตวั
ชว่ยเพือ่รเีซต็เครือ่งแปลงสญัญำณ
ของคณุใหก้ลบัไปใชก้ำรตัง้คำ่ของ
แพทยข์องคณุได ้

วธิกีำรรเีซต็กำรตัง้คำ่เครือ่งแปลง
สญัญำณ:
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การแกไ้ขปญั
หา

กดปุ่ ม OK 
คำ้งไว ้

กดปุ่ ม OKเมือ่เมนูปรำกฏ
ขึน้ ใหก้ดลกูศร
ลงเพือ่เลอืก 
ต ัง้คา่ใหม่

1
2
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