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 はじめに
 クイックリファレンス

KANSO™ 用 CR210 リモート
コントロール
クイックガイド



概要

Cochlear ™ Nucleus® (コクレア・ニューク
レアス ) CR210 リモートコントロールを
使用すると、Cochlear Kanso ™ (コクレア・
カンソ ) サウンドプロセッサ (モデル番
号 :CP950) でよく使う機能を手元で操作
することができます。

アドバイス
CR210 リモートコントロールの詳しい情報および警
告は、取扱説明書に記載されています。
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CR210 リモートコントロール

音量 /感度 
ダウンボタン

音量 /感度 
アップボタン

音量 /感度

オン /オフ
スイッチ

ペア設定さ 
れたサウンド
プロセッサ

テレコイル 
ボタン

プログラム

次のプログ 
ラムボタン

前のプログ 
ラムボタン

ストラップ 
取り付け部

概
要
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電池の交換
電池残量低下マークが表示さ
れたら、電池を交換します。 

1. プラス (十字 ) ドラ
イバでカバーのネ
ジをゆるめて外し
ます。

2. カバーと古い
電池を取り外
します。
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3. プ ラ ス (+) 
の面を上に
して、新し
い電池を入
れます。

4. カ バ ー の 
下端を差し
込 み、 カ
バーを閉じ 
ます。

5. カバーのネ
ジ を 締 め 
ます。

注意
リモートコントロールには、必ず CR2032 または 
5004LC 3V の使い捨てコイン型リチウム電池を使用し
てください。

電
源
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電源を入れる

スイッチを上
へスライドさ
せて電源を入
れます。
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電源を切る
スイッチを下
へスライドさ
せて電源を切
ります。

電
源
を
入
れ
る



8 KANSO™ 用 CR210 リモートコントロール

ペア設定
ペア設定を行うと、2 つの機器間の通信がで
きるようになります。

1. サウンドプ
ロセッサと
リ モ ー ト
コントロー
ルの電源を
入れます。

ディスプレイ
に、リモート
コントロール
がペア設定さ
れていない表
示が出ている
場合 :

2. サウンドプ
ロセッサを
リ モ ー ト
コントロー
ルの裏面に
当てます。
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3. リ モ ー ト
コントロー
ルに、ペア
設定進行中
の表示が出
ます。 

4. リ モ ー ト
コントロー
ルに、ペア
設定された
ことが表示
されます。 

5.  サウンドプ
ロセッサを 
2 台持って
い る 場 合
は、2 ～  4 
の 手 順 を 
繰 り 返 し 
ます。

電
源
を
入
れ
る
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プログラムの変更

次のプログラム

前のプログラム
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音量/感度の調整

音量または 
感度を上げる 

(対応する場合 )

音量または 
感度を下げる

使
用
す
る
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ワイヤレスアクセサリ
Cochlear True Wireless ™ (コクレア・トゥルーワイヤレ
ス ) アクセサリ (ミニマイクロホンまたはテレビスト
リーマー ) をサウンドプロセッサとペア設定すると、
リモートアシスタントで音声ストリーミングを開始 /
停止できます。

1 回長押しし 
ます。

1 回短く押し 
ます。

ディスプレイ
に、ワイヤレス
アクセサリが表
示される :

ワイヤレスアク
セサリを起動 
する : 

ワイヤレスアク
セサリを停止 
する : 
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テレコイル
テレコイルを使用して、室内磁気ループの音声を聴
くことができます。

テレコイルを 
起動する : 

1 回短く押し 
ます。

1 回短く押し 
ます。

テレコイルを 
停止する : 

使
用
す
る
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お手入れ
乾いた柔らかい布でリモートコントロールを拭
きます。
リモートコントロールは濡らさないでください。



クイックガイド

お
手
入
れ
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